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Eine Vorrichtung zum Messen der Dichte (Gasvolumenanteil) eines strömenden
Zweiphasengemisches~ mittels Gamma-Strahlen-Absorption~wird beschrieben.
Das Gerät arbeitet mit 5~ den Querschnitt des Strömungskanals durchdringen-
den Gamma-Strahlen~ die von einer Quelle ausgehen und in einer elektroni-
schen Meßkette verarbeitet werden. Ein sechster Referenzstrahl sorgt für die
Korrektur mögl i cher Dri fte inder ~1eßkette. Das Dens i tometer wurde fUr den KfK-
IRB-Zweiphasen-Kreislauf~ für einen Teststreckendurchmesser von 50 mm und
Dampf-Wasser-Strömungen bis 150 bar entwickelt~ ist jedoch prinzipiell für
jedes strömungsfähige Zweiphasengemisch mit anderen Kanalweiten anwendbar.
Die digitale Signalven'lertung wird bis zum on-line betriebenen Rechner
einschließlich des Rechenprogramms beschrieben. Eine detaillierte Genauigkeits-
betrachtung, die Vergleiche mit einem Scanning- und einem 3 Strahl-Densitometer
~nthält~ wird gebracht. Betriebserfahrungen einschließlich Meßergebnisse mit
Luft Wasser-Strömung schließen den Bericht ab.
Abstract
Serial 5-Beam Gamma Densitometer for Measuring of Two-Phase Flow Density
A device for measuring the density (void fraction) of a flowing two-phase
mixture~ using the method of x-ray-absorption is described in this report.
The gamma-densitometer uses five gamma-beams~ coming from one source, which
penetrates the cross section of the flow channel and are then processed in
one electronic chain. An additional reference beam is used for correction
of system electronics drifts.
The dens i tometer has been deve1oped for a pi pe. of 50 mm inner diameter in the
two-phase-flow test facility Karlsruhe (KfK/IRB) for steam water mixtures
at pressures up to 150 bar. The digital signal conditioning system is
described including the on-line data acqui~ition and processin~ by computer
programs. The report contains a detailed uncertainty analysis including
comparisons with a scanning densitometer and a 3 beam-Densitometer. Operation
experiences and measuring results obtained with air-water flow are included
in the report.

Die Zusammenstellung, Beschaffung und Funktionsprüfung der elektronischen
Meßkette, bestehend aus:
Szintillator/ Fotomultiplier, Hochspannungsversorgung, Verstärker,
Discriminator und Ratemeter
wurde von KfK-LIT, Herrn R. Löffel und Herrn Büttner durchgeführt.
Die Entwicklung und der Bau des Multiplexers wurden vom KfK-ADI,
Herrn W. Heep und Herrn U. Padligur durchgeführt.
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Die Bestimmung der mittleren Dichte eines strömenden Mediums, das aus
mehreren Phasen besteht, ist auf konventionelle Weise nicht möglich,
weil die einzelnen Phasenanteile unterschiedliche Strömungsgeschwin-
digkeiten annehmen. Aus strömungstechnischen Gründen hängen diese Ge-
schwindigkeiten stark von der Phasenverteilungsform ab und sind schon
deshalb schwer bestimmbar. Für Reaktorsicherheitsexperimente, deren
Ziel die Untersuchung des Kühlmittelverluststörfalles ist, ist die
Kenntnis der Dichte eines aus einem Leck ausströmenden Dampf-Wasser-
Gemisches von großer Bedeutung. An anderen Stellen wurden für diesen
Zweck bereits Dichtemeßvorrichtungen entwickelt, die nach dem Prinzip
der Absorption energiereicher Strahlung arbeiten.
In dem vorliegenden Bericht wird eine 5-Strahl-Gamma-Dichtemeßvor-
richtung beschrieben, die für den 'Gemeinsamen Versuchsstand zum Testen
und Kalibrieren verschiedener Zweiphasen-Massenstrom-Meßverfahren '
(Projekt-Nr. PNS 4137, RS 145) entwickelt wurde /1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11/.
Dieser Entwicklung lag zugrunde, hohe Meßgenauigkeit mit möglichst qeringem
Kostenaufwand zu verbinden. Es wurde ein neues Meßprinzip entwickelt, das darin
besteht, daß 5-y-Strahlen von einer einzigen elektronischen Meßkette ausge-
messen und automatisch driftkorrigiert werden. Dieses ist grundsätzlich für
jedes strömungsfähige Mehrphasen-Gemisch anwendbar. Im vorliegenden Bericht








VG,VF = Gas- bezw. Flüssigkeitsvolumen im abgeschlossenen
Zweiphasenvolumen
AG ,AF von Gas- bez\'L Fl üss i gkeit ei ngenommene Fl äche des
Strömungsquerschnittes
Mit diesem Gasvolumenanteil läßt sich eine mittlere Dichte des Zwei phasen-
Gemisches berechnen.
(2) p=PGoa+PF(l-a)
PG - Dichte der Gas-Phase
P - Dichte der Flüssigkeits-Phase
F
Aus (2) ergibt sich explizit der Gasvolumenanteil :
(3)
Betrachtet man anstelle der Phasenvolumina die Volumenströme, so folgt analog









Bei absoluter vermischter homogener Strömung ohne Schlupf der Geschwindig-
keiten ist
CI. =CI.H




I-CI. S = I-CI.H
S
CG Phasenschlupf-Cf
CG = Geschwindi gkeit der Gasphase
CF = Geschwi ndi gkeit der fl üss i gen Phase
Cl.H ist mit der Kenntnis der Massenströme für Gas und Flüssigkeiten mG und.
mF und deren Dichten PG und PF aus den folgenden Beziehungen zu berechnen:
(7) Cl.H x PF
I-~ - M -PG
mG Dampfanteilx = =mF+mG
CI. ist] wie eingangs erwähnt wurde, von der unbekannten Größe S abhängig und
muß experimentell bestimmt werden.
Im Folgenden sollen kurz die wichtigsten Grundlagen der y-Absorptionsmethode
zur Bestimmung des Gasvolumenanteils CI. aufgezeigt werden:
Beim Durchtritt eines y-Strahles durch Materie wird er nach dem Absorptions-
gesetz
(8)
bezüglich seiner Photonenzahl geschwächt, wenn:
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I = Photonenzahl des y-Strahles vor der Schwächung
0
I = Photonenzahl nach der Schwächung
]J = Massen-Absorptionskoeffizient
= Dicke der durchdrungenen Materieschicht
p = Dichte der durchdrungenen Materie
ist.
Sind die Größen 1
0
, ]J und 1 bekannt, kann p aus dem Meßwert I bestimmt werden
nach der Beziehung
(9) p =
Dieses Gesetz gilt streng genommen nur für einen monoenergetischen unendlich
dünnen y-Strahl. Es muß deshalb dafür gesorgt werden, daß der y-Strahl gut
kollimiert wird und von der Auswerteelektronik ein möglichst schmales Energie-
band ausgefiltert wird.
Für eine direkte Bestimmung von p oder a aus dem Meßwert I müßten aber
die Größen I , ]J und 1 genau bekannt sein, und zwar für verschiedene Zustands-
n
größen der Medien was nicht der Fall ist. Außerdem müßte die Schwächung
der y-Strahlen durch die Kohrwand berücksichti~t werden. Es wird daher
die Relativmessung vorgezogen, um diese Größen zu eleminieren. Aus den
Gleichungen (3), - P~) Und (9) ergibt sich:
(10) a =
ln1 - ln1 F
lnI G-ln1 F
1= Zählrate (Photonenzahl) beim Gemisch
1G= Zähl rate bei Gas
1F= Zähl rate bei Flüssigkeit
Nach diesem Gesetz läßt sich a allein aus den Zähl raten der Zweiphasen-
messung, einer Messung bei Gas (Dampf) und einer bei Wasser errechnen.
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Der Einfluß der absorbierenden Rohrwand wird bei dieser Meßmethode eleminiert.
Der Beweis wurde an anderer Stelle bereits gebracht /13/, weshalb hier
darauf verzichtet werden kann. Der Meßwert a für einen Strahl ist für den
ganzen Querschnitt der Zweiphasenströmung nur bei absolut homogener Strömung
repräsentativ. Da das im allgemeinen nicht der Fall ist, muß eine möglichst
große Zahl von y-Strahlen über den Querschnitt verteilt werden, um einen
genauen Mittelwert zu erhalten. Wegen der hohen Kosten für mehrere Meßketten
und wegen des Platzbedarfs für die y-Detektoren, sind bisher vorwiegend
2 oder 3 Strahlanlagen einqesetzt worden /8/.
Um eine möglichst hohe Meßgenauigkeit mit relativ niedrigen Kosten zu er-
reichen, wurde für den beschriebenen Versuchsstand ein Fünfstrahl y-Densito-
meter entwickelt, das im FolQenden beschrieben wird.
3.1. Beschreibung des y-Densitometers
Abb. 1 zeigt schematisch die Arbeitsweise der Meßvorrichtung. Von einer
zentralen Quelle gehen die y-Strahlen aus, die von einem speziellen Kolli-
matorblock zu 6 engen Strahlenbündeln (3x5 mm) kollimiert werden und
schließlich auf einen gemeinsamen quer zur Strahlenrichtung angeordneten
Szintillationszähler treffen. 5 der sechs y-Strahlen durchdringen dabei
fächerförmig den Querschnitt des Strömungskanals der einen inneren Durch-
messer von 50 mm hat. Der sechste Strahl wird an dem Strömungskanal vorbei
zum Szintillator geführt. Abb. 2 zeigt die Geometrie des Kollimators.
Zwischen dem Kollimatorblock und dem Szintillator dreht sich eine mit
Blei ausgegossene 35 mm starke Scheibe. Sie hat eine Reihe bogenförmiger
Schlitze, die so angeordnet sind, daß ein Strahl nach dem anderen zum
y-Detektor freigegeben wird, während die 5 anderen Strahlen in der Zeit
zurückgehalten werden. 5 Strahlen dienen zum Abtasten der Querschnittsdichte
und der 6.Strahl ist ein Referenzstrahl , der die Aufgabe hat, Änderungen
der Zähl rate, die nicht durch Dichteänderung des strömenden ~ediums bedin~t
sind, festzuhalten. Bekanntlich ist ein FotomultiQlier sehr emDfindlich gegen
Temperatur- Hochspannungs- und Magnetfeldänderungen, die sich durch Driften des
Ausgangssignals bemerkbar machen. Ueshal~ kommt dem Referenzstrahl eine große
-.
Bedeutuna zu. Beim Driften der Anlaqe während der Messung der Werte I~, IF und
für die 5 Strahlen kann die Änderung des Referenzstrahles zur Korrektur der
Werte herangezogen werden.
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Der Kollimatorblock ist aus warmfestem Stahl (13 Cr Mo 44) gefertigt und
übernimmt im Bereich seiner Länge die Funktion des druckführenden Rohres.
Die eingesetzte Hülse hat daher nur die Aufgabe,die Kollimatorbohrungen
abzudichten,und konnte mit 1 mm Wand stärke sehr dünn gehalten werden. Die
y-Strahlen (außer dem Referenzstrahl) müssen deshalb zwischen Quelle und
Szintillator nur ca. 2 mm Strukturmaterial durchdringen.
Abb. 3 und 4 zeigen den Längs- und Querschnitt durch die ausgeführte Meßvor-
richtung und Abb. 5 ein Foto derselben. Der Abschirmbehälter für die
y-Quelle, die bei Neuanschaffung 40 Ci besitzt, wurde aus Densimet, einer
Legierung mit ca. 98 %Wolfram, gefertigt. Densimet hat einen wesentlich
höheren Schmelzpunkt als Blei und einen um den Faktor 2 höheren linearen
I
Absorptionskoeffizienten. Wegen der Nähe der Schmelztemperatur des Bleis
an der Betriebstemperatur des Dampf-Wassergemisches (342oC bei 150 bar)
schied eine Bleiabschirmung für die y-Quelle trotz Wasserkühlung aus
Sicherheitsgründen aus. Der Densimetbehälter kann durch einen Strahlenschieber
nach der Messung geschlossen und durch ein Sicherheitsschloß gesichert
werden.
Die Szintillator-Fotomultiplier-Kombination ist zur Reduzierung des Strahlen-
untergrundes von einem Bleizylinder (3 cm Wand) mit eingegossener Kühl-
schlange für Wasserkühlung umschlossen. Zur Magnetfeldunterdrückung wurde
über das Ganze nachträglich ein Stahlzylinder mit 2 mm Wandstärke ge-
schoben.
3.2. Auswahlkriterien für die y-Quelle und den Szintillator
Die Auswahl eines geeigneten Nuklides für die y-Quelle unterliegt einer
Reihe von Kriterien, die sich für das 5-Strahl y-Densitometer mit einer
gewissen Rangfolge wie folgt darstellen.
a) Härte des Strahlers (y-Energie)
b) Leistungsdichte und Halbwertszeit
c) Stärke der verfügbaren Strahler
d) Preis
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Von den auf dem Markt erhältlichen gekapselten y-Quellen kommen für diesen
Zweck einige Nuklide in Frage, die in der folgenden Tabelle aUfgeführt
sind:
Nuklid y-Energie keV Emissionswahrschein- Halbwertszeit
1i chkeit %
Cs -137 662 85 30a
Am-241 60 36 458a
Co-60 1137 100 200 5.2a1332 100
Tm-l70 52 7,5 11 127d81 3,5
+Brems-
strahl ung
Ir-192 0,2-0,6 215 74d
(0,29-0,468) (190)
Zum Auswahlkriterium a ist folgendes zu sagen:
Die Härte des y-Strahles, d.h. die Energie .der abgegebenen Photonen, bestimmt
wegen der Energieabhängigkeit des Absorptionskoeffizienten ~ die Größe der Schwä-
chung des y-Strahls. Dadurch wird einerseits mit sinkender y-Energie das
Absorptionsverhältnis IG/I F bzw. I/I F (Abschn. 2.) größer und damit der
Meßhub und das Auflösungsvermögen des Verfahrens größer, jedoch wird anderer-
seits auch die Zahl der den Szintillator erreichenden y-Impulse kleiner und
damit der statistische Fehler größer. Es kann daher theoretisch für jedes zu
messende Medium (Wasser-Dampf bzw. Wasser-Luft) für jeden Kanaldurchmesser
bzw. jede zu durchstrahlendeWandstärke ein Optimum bezüglich der y-Energie
bestimmt werden. Da jedoch die Auswahl der zur Verfügung stehenden Strahler
nicht groß ist und die Kriterien bund c auch berücksichtigt werden müssen,
ist die Optimierungsmöglichkeit stark eingeschränkt.
Die Größe des statistischen Fehlers kann durch die Beziehung




Bei einer vom y-Detektor registrierten Photonenzahl von 104 beträgt der
statistische Fehler also ca. 1%.
Der Einfluß des statistischen Fehlers auf den Fehler ~a der a-Bestimmung
ist aus der folgenden, unter Berücksichtigung des Fehlerfortpflanzungsge-
setzes, aufgestellten Beziehung nach /14/ abzuschätzen.
I = von y-Detektor je Messung wahrgenommene Impulszahl
L = Länge des y-Strahles im Medium (Wasser, Dampf)
PF = Dichte des Wassers
PG = Dichte des Dampfes
2 -1
~ = Massen-Absorptionskoeffizient des Wassers cm g
a = Gasvolumenanteil
Der Wirkungsgrad des y-Detektors wurde in dieser Beziehung mit 100 %ange-
nommen und Obertragungsfehler der elektronischen Meßkette nicht berück-
sichtigt. Diese Beziehung zeigt ebenfalls den Einfluß der Dichten PF und PG'
des Kanaldurchmessers und des energieabhängigen Faktors ~ auf die Genauig-
keit des Verfahrens und bestätigt das zu a) Gesagte.
Zu den Kriterien b) und c), die fast gleichen Rang haben, ist folgendes zu
sagen:
Wegen der Heterogenität der meisten Zweiphasenströmungen und der Nichtline-
arität des Absorptionsgesetztes ist, wie bereits genannt, eine starke Bünde-
lung (Kollimierung) der y-Strahlen erforderlich. Das setzt auch eine mög-
lichst punktförmige y-Quelle, d.h. hohe Leistungsdichte voraus. Bei der
Geometrie der beschriebenen Anlage spielt die genaue Lokalisierung einer
möglichst punktförmigen Quelle im Schnittpunkt der 6 y-Kollimatorbohrungen
eine besonders große Rolle. Nuklide mit kurzer Halbwertszeit und hoher
Emissionswahrscheinlichkeit haben eine hohe Leistungsdichte. Das nach dem
Kriterium a günstig erscheinende Nuklid Am-241 scheidet aus diesem Grunde aus.
Tm-170 hat zwar auch eine niedrige y-Energie und wäre für den relativ
kleinen Kanaldurchmesser von 50 mm geeignet. Trotz kurzer Halbwertszeit sind
die Leistungsdichte und die Quellstärke (Aktivität x Emissionswahrscheinlich-
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keit) wegen der geringen Emissionswahrscheinlichkeit zu gering. TM-170 er-
zeugt außerdem wegen seiner hochenergetischen ß-Emission (ca. 1 MeV) einen
hochenergetischen undefinierbaren Anteil Bremsstrahlung, der die Messungen
verfälschen kann. Berücksichtigt man ferner die Tatsache, daß bei dem be-
schriebenen Densitometer möglichst kurze Meßzeiten je y-Strahl erwünscht
sind, um bei niederfrequenten Zweiphasenpulsationen noch ein brauchbares
zeitliches Auflösungsvermögen für eine Querschnittsmessung zu bekommen,
so bekommt die Quelle mit großer Stärke, d.h. hoher Aktivität und großer
Emissionswahrscheinlichkeit, besonderes Gewicht. Alle diese Argumente
haben zur Wahl von Ir-192 geführt. Es ist bezüglich Energiegröße, Photonen-
ausbeute und Leistungsdichte günstiger als Co-60 und Cs-137. Letztere
werden bei größeren Strömungskanaldurchmessern interessant. Die aus Sicher-
heitsgründen erforderliche Quellenabschirmung kann bei gleicher Photonenaus-
beute bei einer Ir-192-Quelle erheblich leichter sein als bei Cs-137 bzw.
Co-60. Die anfangs nachteilig erscheinende Eigenschaft der größeren Anzahl
emittiertery-Energien bei Ir-192 (ca. 90% der Photonen werden im Bereich
von 0,29 - 0,468 MeV abgegeben) hat sich, wie noch erwähnt wird, als ver-
nachlässigbar gezeigt.
Das oben genannte Ziel, möglichst kurze Einzelmeßzeiten anzustreben, hatte
aber auch bei der Szintillatorwahl entsprechende Konsequenzen. Für Meßzeiten
bis hinunter zu 10 msec und mindestens 104 Impulsen je Messung, hat der
Szintillator Impulsfrequenzen von 106 bis 107 /sec zu verarbeiten. Für die
Auflösung so hoher Impulsfrequenzen muß ein Plastikszintillator eingesetzt
werden, der wegen seines geringen Auflösungsvermögens für y-Energien jedoch
keine Trennung der Photonen unterschiedlicher Energie mehr ermöglicht. Die
mathematisch schwer abschätzbaren Nachteile der nicht rein monoenergetischen
Messung haben sich bei der Erprobung der Anlage, die eine Einzelstrahl-Meß-
genauigkeit im Bel~eich von 1 bis 2% ergab, als vernachlässigbar erwiesen.
3.3 Elektronischer Teil des Densitometers
Abb. 6 zeigt das Blockschaltbild der y-Strahl-Meß- und Auswerteelektronik.
Im folgenden wird zuerst die Funktionsweise der elektronischen Anlage er-
klärt,und anschließend werden die wichtigsten Daten der einzelnen Komponen-
ten gebracht.
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Die von der y-Unterbrechungsscheibe nacheinander freigegebenen y-Strahlen
durchdringen den Szintillator, wo sie eine der y-pulszahlproportionale
Anzahl von Lichtblitzen erzeugen. In dem optisch gekoppelten Fotomultiplier
werden diese in elektrische Impulse umgewandelt und um ein charakteristisches,
besonders von der Größe der angelegten Hochspannung abhängiges Maß verviel-
fältigt. Der in den Fotomultiplier eingebaute Vorverstärker hat die Aufgabe,
die Impulse vor übertragung' zum räumlich getrennten Hauptverstärker
(Timing Filter Amplifier) anzuheben und eine zusätzliche galvanische Trennung
gegen die Einwirkung von Hochspannung auf den Hauptverstärker zu schaffen.
Der Hauptverstärker hat neben seiner Verstärkungsfunktion die der Pulsformung
der weitergeleiteten Impulse. In Zusammenarbeit mit der nachfolgenden Kompo-
nente, dem Diskriminator, dient diese Pulsformung der Optimierung des Signal-
zu-Rausch-Verhältnisses. Zu diesem Zweck ist im genannten Verstärket außer
der Verstellung des Verstärkungsfaktors auch die Verstellung der Integra-
tionskonstante und der Differentiationskonstante möglich und im Diskriminator
die Verstellung der Diskriminatorschwelle. Der Diskriminator hat vor allem
die Aufgabe, das niederenergetische Ende des passierenden Impulshöhenspek-
trums, das im wesentlichen aus Rauschen besteht und z.T. durch y-Streuim-
pulse (Compton-Untergrund) erzeugt wurde, abzuschneiden.
Hinter dem Diskriminator verzweigt sich der Weg der Signalverarbeitung. Der
eine Weg geht zum Ratemeter, in dem ein.mit verstellbarer Zeitkonstante ana-
loges elektrisches Signal aus der statistisch unregelmäßigen Pulsfolge er-
zeugt wird. Dieses Signal wird in erster Linie zur Funktions- und Stabili-
tätskontrolle der Dichtemeßvorrichtung benutzt und wird zu diesem Zweck mit
einem Linienschreiber aufgezeichnet oder mit einem Analogbandgerät zur
späteren Verwendung gespeichert. Der zweite Weg führt zur Datenverarbeitung
und wird digital bis zum on-line Rechner durchgeführt, um Fehlerquellen,
die mit der Umwandlung digital-analog-digital verbunden wären, auszuschalten.
Zu diesem Zweck werden die elektrischen Impulse, vom Diskriminator kommend,
zum Counter geleitet und gezählt. Die einstellbare Zähl zeit wird vom Timer
erzeugt, der nach Ablauf der Zeit dem Counter ein Stoppsignal gibt. Die
kleinste vorwählbare Zeit des Timers ist 10 ms. Timer und Counter werden
gestartet durch ein Signal der Lichtschranke 1, das immer dann erzeugt wird, wenn
ein y-Strahl durch einen Bogenschlitz in der Unterbrecherscheibe gerade
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voll freigegeben ist. Die Drehzahl der Unterbrecherscheibe und die im Timer
eingestellte Zählzeit müssen so aufeinander abgestimmt sein, daß das Timer-
Stopsignal kommt, bevor der y-Strahl durch das Ende des Bogenschlitzes wieder
unterbrochen wird. Die Lichtschrankensignale werden von einem Lochkranz ausge-
löst, der an der Y-Unterbrecherscheibe montiert ist. Der Counter kann eine 6-
dekadige Anzahl Impulse zählen und bis zum Reset-Signal speichern und mit
einer 7-Segment-Anzeige anzeigen. Der Wert steht im BCD-Code am Ausgang des
Counters an und kann über 24 Leitungen parallel zur weiteren Verarbeitung
abgerufen werden. Der weitere Weg des Datenwortes vom Counterausgang zum
Rechner PDP 11/40 soll hier nur verkürzt wiedergegeben werden. Als Unterlage
diente /6, 7/.
Das aus 24 Bit bestehende Datenwort muß, damit es die richtige Zuordnung zum
jeweils gemessenen Y-Strahl bekommt, mit der Adresse des entsprechenden y-Strahles
versehen werden. Dieses geschieht mit der Ablaufsteuerung, die vom Lichtschranken-
signal 1 bei jedem Zählbeginn der 6y'-Strahlen angestoßen wird und ein Adress-
wort (3 Bit) bildet. Die Lichtschranke 2 hat die Aufgabe, nach 4-maligem Durch-
gang der Strahl zählung (4x6 Werte), entsprechend einer Scheibenumdrehung, die
Ablaufsteuerung wieder auf den Wert 0 zu setzen und damit die Richtigkeit der
Adresse zu sichern. Da der Rechner PDP 11 nur 16 Digital-Eingänge besitzt, ist
der parallele Datentransport eines 6-dekadigen Wortes + 3 Adresse nur seriell
in 2 Halbworten möglich. Dies wird mit Hilfe des Multiplexers ADI-41 /7/ er-
möglicht. Dieser ruft den im Counter anstehenden Wert nach Empfang eines ready
Signals ab, versieht jede Hälfte eines übernommenen Wortes mit der von der Ab-
laufsteuerung gelieferten Adresse und speichert die codierten Halbworte in
einem Zwischenspeicher (Fifo) ab. Nach jedem Meßwert wird der Counter von der
Ablaufsteuerung auf 0 gesetzt und damit aufnahmebereit für das nächste Zähler-
Start-Signal gemacht. Der Multiplexer macht die Daten mittels Leitungstreiber
störunempfindlich für den Transport zum ca. 30 m entfernt liegenden Rechner.
Der Rechner übernimmt die Daten vom Speicher des Multiplexers, wenn dieser 16
Worte (32 Halbworte) gespeichert hat und ein ready-Signal an den Rechner ge-
sendet hat. Vom Rechner werden die Halbworte mittels eines entsprechenden Pro-
gramms wieder zu Datenworten zusammengesetzt und nach Identifikation der
Adresse der weiteren rechnerischen Verarbeitung zugeführt. Darüber wird in
Abschnitt 3.4 berichtet.
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Im folgenden werden die Daten der einzelnen elektronischen Komponenten ge-
bracht:
a) Szintillator
Scintillator Counter Nr. 1322
Nuclear Enterprises/Edingburgh
Maße 2" 0 x 170 mm, Plastik-Szintillator Typ NE 111
b) Fotomultiplier mit Vorverstärker
EMI Typ 9656L, Sero Nr. 65942
mit:
Dynode chain assembly DM 1-2 Typ D
c) Hauptverstärker
454 Timing Filter Amplifier / Ortec
d) Diskriminator
436 100 MHz Diskriminator / Ortec
e) Digital-Analog-Wandler
9349 Log/Lin Ratemeter / Ortec
f) Hochspannungsversorgung für Fotomultiplier
456 High-Voltage Power Supply / Ortec
g) Zähler
770 Counter m. Option 770-0L / Ortec
h) Zeitbasis






k) Interface Box ADI-41/8
KfK-ADI Eigenbau /7/
Die Komponenten a - f wurden von KfK-LIT ausgewählt und beschafft. Komponente
i wurde im IRB entworfen und gebaut und j und k im ADI des KfK entwickelt und
gebaut.
3.4 On-line-Berechnung des Dampfanteils a
Aufgabe des Rechners PDP 11/40 ist es, zunächst die im Fifo des externen
Multiplexers gespeicherten in Halbworte zerlegten codierten Zählratenabzu-
rufen, nach den Adressen zu sortieren, zu decodieren und zu den dekadischen
Ausgangswerten zusammenzusetzen. Die Berechnung des Dampfvolumenanteils
aus den entschlüsselten Zähl raten erfolgt nach der in 2. angeführten Beziehung
a =
ln (I/I F)
1n (I G/I F)
wobei I die Zähl rate beim Zweiphasengemisch und IG und IF die Eichzählraten
sind, die vorher bei Gasfüllung (Dampf) bzw. Wasserfüllung des Kanals aufge-
nommen wurden.
Da die Messungen von I, IG und IF in 3 zeitlich versetzten Versuchsab-
schnitten erfolgen, muß auch das Rechenprogramm aus 3 Teilen bestehen und
Zwischenwerte auf einem Speicher bereithalten. Wegen der besonders großen
Drift-Empfindlichkeit einer Gamma-Meßelektronik, bedingt durch die Eigen-
schaften eines Fotomultipliers, sind die Werte I, IG und IF nicht einwand-
frei korrelierbar. Es ~/ird daher eine Korrektur der Zähl raten mit dem Ver-
hältnis der Referenzstrahlwerte, die im selben Maß driften, vorgenommen.
Gibt man dem Referenzstrahl den Index 0 und den anderen Strahlen den Index
i (i = 1 bis 5), so ist die korrigierte Liniendichte für den Strahl i:
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Die Werte IGi und IFi müssen, wie erwähnt, vor dem eigentlichen Zweiphasen-
betrieb aufgenommen werden. Streuungen der Meßwerte sindin erster Linie
statistische Schwankungen der y-Impulsfolge, die durch Mehrfachmessung und
Mittelwertbildung verkleinert werden können. Das Programm ist so aufgebaut,
daß alle Kanäle nach Vorgabe bis zu 80 mal abgefragt werden können und dann
die Mittelwerte I Firn' I Farn bzw. IGim , IGom gebildet werden. Diese Werte
werden auf den periphären Plattenspeicher gebracht und stehen für das Haupt-
programm abrufbereit.
Im Hauptprogramm beim Zweiphasenbetrieb werden nun unter Rückgriff auf die
Eichwerte die Werte ai gerechnet. Eine einfache Mittelwertbildung ist hier
nicht mehr möglich, weil die Schwankungen der Werte I i zusätzlich, zur stati-
stischen Streuung besonders durch die Pulsationen der Zweiphasenströmung
bedingt sind. Lediglich die Referenzwerte 10 sind strömungsunabhängig und
werden vor der Auswertung gemittelt (zu 10m ). Es werden daher die zeitab-
hängigen Werte
= ln I(IitIIFim)·(IFomlIom) L
1n I(IGim/IFim)· (IFomIiGom) I
gerechnet und anschließend über der Zeit gemittelt zu a..
1m
Die Anzahl der Werte ait kann wieder je nach Vorgabe bis zu 80 bei einem
Rechenlauf betragen. Die Werte ait über der Zeit aufgetragen, geben ein Bild
über den zeitlichen Verlauf der Strömung im Bereich des Strahles i. Aus den
5 Mittelwerten aim wird nun durch Wichtung mit den einzelnen Strahl längen der
Querschnittsmittelwert am der Zweiphasenströmung berechnet. Ist die Strecke,
die der einzelne Strahl beim Durchdringen des Zweiphasengemisches zurücklegt
Li' so ist: 5
L a· . L.am = 1 1m 1
I Li
Diese Art der Mittelwertbildung wird in.den Kap. 4.3 und 5 ausführlicher
behandelt.
Im Anhang ist das für die POP 11 geschriebene Fortran IV Programm zur Be-
rechnung der a-Werte wiedergegeben.
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4. Genauigkeitsbetrachtung der Meßmethoden
Der Gesamtfehler, der bei der Messung des Gasvolumenanteils a mit dem
5-Strahl-Densitometer gemacht wird, läßt sich, nach den Ursachen gegliedert,
am besten in die folgenden Einzelfehler unterteilen:
4.1 Meßfehler des Einzelstrahles
4.2 Dynamischer Fehler
4.3 Querschnitt-Mittelungsfehler
4.1 Meßfehler des Einzelstrahles
Dieser Fehler ergibt sich aus der praktisch nicht ganz erfüllbaren Bedingung
des Absorptionsgesetzes (monoenergetische Strahlung, unendlich dünner Strahl),
dem Fehler und den Schwankungen der Meßelektronik, der statistischen Streuung
der y-Emission von der Quelle und dem Auflösungsvermögen der Signalver-
arbeitung. Darüber wurde bereits in dem Abschnitt 3.2 geschrieben. Eihe
mathematische Bestimmung dieses Fehlers ist sehr kompliziert, die meß-
technische dagegen relativ einfach. Der absolute Einzelstrahlfehler 6a
der beschriebenen Vorrichtung wurde durch Messungen mit Plexiglas-Luft
und Wasser-Luft ermittelt. Er liegt bei Verwendung von Ir-192 als Quelle
(ca. 20 Ci), ohne Diskriminierung der y-Energien, unter 1% für den Mittel-
strahl und 1-2% für die Randstrahlen. Im Vergleich zu den anderen Fehlern
ist dieser der Geringste.
4.2 Dynamischer Fehler
Dieser Fehler entsteht durch die Dichtefluktuationen des Zweiphasenstromes
während der Zeitspanne in der eine Zähl rate gemessen wird. In dieser Zeit
werden die ankommenden y-Impulse im Zähler summiert, was einer linearen
Mittelung des y-Impuls-Stromes während dieser Zeit entspricht. Da aber
durch den Charakter einer Zweiphasenströmung die Dichte selbst in dieser
kurzen Zeit beträchtlich schwanken kann und der y-Impuls-Strom der Dichte
nicht proportional ist, kann dadurch ein nicht zu vernachlässigender Fehler
entstehen. Honan und Lahey /14/ haben für diesen Fehler eine mathematische
Beziehung aufgestellt. Für den extremsten Fall, der dann vorliegt, wenn
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das Zweiphasengemisch während der Zähl zeit in Form eines gasförmigen und
eines flüssigen Kolbens den y-Strahl passiert, zeigt das nach dieser Be-
ziehung aufgestellte Diagramm. Abb. 7 den entstehenden maximalen dynamischen
Fehler. Hierin bedeuten die Parameter
f das Verhältnis der Zeit, in der der Flüssigkeitskolben den y-Strahl
passiert zur Gesamtmeßzeit.
A = L . ~
1
L = Länge des y-Strahles im Strömungskanal
~l= Linearer Absorptionskoeffizient der Flüssigkeit.
Für das behandelte y-Densitometer beträgt A bei kaltem Wasser 0,165.
Nach dem Diagramm ergibt das für den Mittelstrahl (5 cm) einen Fehler





Die Bildung des über die Querschnittsfläche gemittelten Dampfvolumenanteils
a (bzw. der Dichte) erfolgt meist mit den über die einzelnen Strahl längen
gemittelten Meßwerten nach dem Prinzip der Längenwichtung (vgl. 3.4).
Hierbei wird der Meßwert eines Strahles mit dem Verhältnis aus Strahl länge
zu Summe aller Strahl längen multipliziert. Dies kann geometrisch so inter-
pretiert werden, daß jedem Strahl ein der Strahl länge proportionaler Flächen-
anteil zugeordnet wird für den der gemessene Linienmittelwert gelten soll.
Eine derartige Zuordnung ist jedoch nur sinnvoll, wenn die Strahlen sich im
Rohrquerschnitt nicht kreuzen. Je größer die Anzahl der Strahlen, umso
kleiner ist die den Strahl umgebende Fläche und umso besser stimmt der
Linienmeßwert mit dem Wert des zugehörigen Flächenanteils überein.
Der Mittelwert ist daher mit einem Fehler behaftet, der von der Zahl der
vorhandenen Gammastrahlen, der Strahlenanordnung und der Strömungsform
(Phasenverteilung in der Meßebene) abhängt. Die Mittelungsfehler werden
bei vollständig separierter Zweiphasenströmung am größten. Um diese
maximalen Fehler für das 5-Strahl-Densitometer in Abhängigkeit von der
Einbauposition abzuschätzen, werden folgende Phasenverteilungen ange-
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nommen:
a) Idealisierte Schichtenströmung: waagerechte Phasentrennfläche,
unten reines Wasser, oben reiner Dampf
b) Idealisierte Ringströmung: Kernströmung: reiner Dampf, konzentrischer
Ring: reines Wasser
c) Idealisierte exzentrische Ringströmung: Kernströmung: reiner Dampf,
exzentrischer Ring: reines Wasser, Dicke des Ringes an der oberen
Kanalmantellinie: Null
Variiert wird bei a) das Verhältnis von Schichthöhe zu Rohrdurchmesser;
bei b) und c) das Verhältnis von Durchmesser der Kernströmung zu Rohrdurch-
messer.
a) Schichtenströmung b) konz. Ringströmung c) exzentr. Ringströmung
Die Skizze zeigt die 3 genannten idealisierten Strömungsformen jeweils mit
der y-Quellen-Position ~ unter 450 gezeichnet. Die gesamte Strahl länge
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im Bereich des Strömungskanals ist L. (i = 1,2,3,4,S) und in der gasförmigen,
Phase 1..,












Fg = gasgefüll ter Querschnitt
(nicht schraffierte Fläche)
Fges = Kanalquerschnitt




Die Parameter ath bzw. h/d oder d/D wurden zwischen 0 und 1 variiert und
in den Abb. 8-13 wiedergegeben. Der physikalisch sinnvolle Bereich, der im
Folgenden besprochen wird, wurde in den Abbildungen gekennzeichnet.
I
Zur Reduzierung des mathematischen Aufwandes wurden für die Aufstellung der Dia-
gramme,Abbn.8-13, die Werte li und Li graphisch bestimmt. Die daraus errechneten
Kurvenpunkte wurden eingezeichnet und die Kurvenverläufe diesen Punkten angepaßt.
Auf eine Analyse der Wendepunkte und Unstetigkeitsstellen wurde verzichtet.
Die Abb. 8 und 9 zeigen die absoluten und relativen Meßfehler bei
idealisierter Schichtenströmung. Mit Hilfe der Strömungskarte von Mandhane,
Gregory und Aziz /IS/ wird angenommen, daß diese Strömungsform für Werte
ath>SO% existiert. (Bei Werten ath< SO% stellt sich je nach Massenstrom-
dichte eine disperse Blasenströmung, eine Schwallströmung oder eine Strömung
mit großen Einzelblasen (elongated bubble flow) ein. Bei diesen Strömungs-
formen ergeben sich wesentlich kleinere Mittelungsfehler). Den kleinsten
Fehlerverlauf ergibt die Einbauvariante Nr. 4 (Mittel strahl unter 4So ge-
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neigt, Quelle oben); der maximale relative Fehler dabei beträgt ca.4,5%.
Die Abb. 10 und 11 zeigen die Fehler bei der idealisierten konzentrischen
Ringströmung. Eine solche Strömungsform tritt bei waagerechter Strömungs-
richtung auch angenähert kaum auf, am ehesten noch bei Dampfgehalten
ath~0,95. In diesem Bereich ist der berechnete Fehler ~ 2%.
Bei waagerechter Strömung ist die Ringströmung i.a. exzentrisch, ähnelt
also eher den in den Abb. 12 und 13 dargestellten Verteilungen. Nimmt
man an, daß diese Strömungsform auf den Bereich ath>70% beschränkt ist,
so ergibt wiederum Einbauvariante Nr. 4 die besten Werte; der maximale
Fehler ist - 4,5%.
Der in der Praxis sehr wichtige Bereich der Schwallströmung läßt ~ich
idealisiert zusammensetzen aus dem Schwall (homogenes Gemisch im ganzen
Rohrquerschnoitt) und einem Bereich mit idealisierter Schichtenströmung
(Wasserspiegel unterhalb der Mittellinie). Bei homogener Strömung entsteht
kein Fehler bei der Mittelwertsbildung; der resultierende Fehler ist also
kleiner als bei idealisierter Schichtenströmung. (Allerdings ist bei dieser
Strömungsform der dynamische Fehler am ausgeprägtesten).
Die diskutierten idealisierten Strömungsformen ergeben, wie schon erwähnt,
die größten Mittelungsfehler. In der Praxis sind die Phasenverteilungen
im Rohrquerschnitt stark "verschmiert" d.h. im Wasser sind Gasblasen
vorhanden, im Gas entsprechend Wassertröpfchen, die Trennfläche ist bei
weitem nicht glatt, in manchen Fällen kaum zu detektieren, da ein nahezu
kontinuierlicher übergang zwischen der F1Ussigkeits- und Gasphase vorhanden
ist (vgl. /11/). Diese Tendenzen bewirken eine Homogenisierung der Phasen
und verringern daher den Mittelungsfehler. Wegen der Komplexität der Phasen-
verteilungen ist es rechnerisch schwer möglich, quantitativ darUber Aussagen
zu machen.
Kennt man den Typ der Strömungsform, so ist eine grobe Korrektur des
Mittelungsfehlers dadurch möglich, daß man den mit den Meßwerten gebildeten
Mittelwert mit dem fUr die total separierte Strömung berechneten Fehler
korrigiert (vgl. Abschnitt 5).
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Abb. 14 zeigt für die idealisierte Schichtenströmung einen Vergleich der
Mittelungsfehler des 5-StrahJ-Densitometers und des 3-Strahl LOFT-Densito-
meters /15/ bei ähnlicher Position der Quelle. Der Mittelungsfehler nimmt
bei übergang von 5 auf 3 Strahlen merklich zu.
Speziell für geschichtete Strömung wird der Mittelungsfehler etwas ver-
ringert, falls anstelle der Strahl längen die entsprechenden vertikalen
Projektionen zur Wichtung benutzt werden. Abb. 14 enthält einige Punkte,
die für die 3-Strahl-Geometrie nach dieser Methode (vertical weighting)
berechnet wurden.
4.3.2 Bestimmung der Dichteverteilung mit Hilfe von Strömungsmodellen
Bei Reaktorsicherheitsexperimenten werden meist 2 oder 3 Strahl-Densito-
meter verwendet. Da bei dieser geringen Strahlzahl der Mittelungsfehler
bei Verwendung der Längenwichtung nicht mehr vernachlässigbar ist, wurde
von Lassahn /8/ für das LOFT 3-Strahl-Densitometer eine andere Methode ent-
wickelt (Abb. 15): Durch einen Vergleich der einzelnen Strahlen untereinander
wird die Strömungsform bestimmt. Jede Strömungsform kann bei Vorhandensein
von 3 Strahlen durch maximal 3 Parameter modelliert werden, z.B. wird für
geschichtete Strömung für die Dichteverteilung als Funktion der Höhe ange-
nommen
Pl-Pg
p(y)= l+exp( -4a (y-b))
Pl = Wasserdichte
Pg = Gasdichte
wobei a und b mit Hilfe der Einzelstrahlen bestimmt werden.
Aus der Dichteverteilung wird dann die über den Querschnitt gemittelte
Dichte (bzw. der Dampfvolumenanteil) bestimmt.
Diese Methode der Mittelwertbildung ist, speziell für ein Densitometer mit
2 oder 3 Strahlen, der Mittelwertbildung durch Längenwichtung überlegen.
Allerdings ist die Zahl der freien Parameter zur Modellierung der Phasenver-
teilung nur ausreichend zur Modellierung recht einfacher Verteilungen wie
rein geschichtete Strömungen, oder rein rotationssymmetrische Strömungen
(Ringströmung und invertierte Ringströmung). Eine realistische Modellierung
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der bei waagerechter Strömungsrichtung wichtigen exzentrischen Ringströmung
ist nicht möglich.
Die übertragung des Lassahn Verfahrens auf das 5-Strahlverfahren gestattet
prinzipiell eine verbesserte Modellierung der Phasenverteilungen (ein-
schließlich der exzentrischen Ringströmung). Der mathematische Aufwand
ist beträchtlich; bereits beim 3-Strahl Verfahren traten oft Konvergenz-
probleme beim Berechnen der freien Parameter auf. Auf eine derartige Modellierung
kann verzichtet werden, wenn durch Vergleichsmessungen bei verschiedenen
Phasenverteilungen, der mittlere Meßfehler des 5-Strahl Densitometers (zu-
sammengesetzt aus den diskutierten 3 Einzelfehlern) einen bestimmten Wert
(z.B. 3%) nicht übersteigt (vgl. Abschnitt 5).
5. Vergleichsmessungen
Im Rahmen der Tests der LOFT-Massenstrom-Instrumentierung /16/ wurde das
LOFT-3 Strahl-Densitometer verglichen mit dem von Stephens /18/ entwickelten
Scanning Densitometer. In anschließenden Versuchen wurde das 5-Strahl Densi-
tometer mit dem Scanning Densitometer verglichen.
Das Scanning Densitometer besitzt eine ortsfeste Gamma Quelle und einen
Detektor der schrittweise auf einer Kreisbahn um die Quelle bewegt wird,
so daß der Kanalquerschnitt in beliebig vielen Schritten "abgetastet" werden
kann. Es wurden pro Versuch ca. 30 verschiedene Meßpositionen angesteuert
und der Querschnittsmittelwert des Dampfvolumenanteils durch Längenwichtung
gebildet. Aufgrund der hohen Zahl verschieden durchstrahlter Sehnen ist der
Mittelungsfehler vernachlässigbar.
Die Matrix der Versuche bei dem Vergleich des 3-Strahl- mit dem Scanning
Densitometer überdeckte folgenden Bereich:
-waagerechte Dampf-Wasser-Strömung bei p=40 und 75 bar
-Volumenströme bezogen auf den Rohrquerschnitt (superficial velocities)




- mittlerer Dampfvolumenanteil a =0,64
. Sc
- Teststreckendurchmesser 66,6 mm
- 14 Versuchspunkte
Mit Impedanzsonden wurden folgende Strömungsformen detektiert 117/:
bei V < 5 m/s: Schwall- oder WellenströmungSg ~
1. Versuchspunkt: elongated bubbles flow
bei Vs ~10 m/s: übergang zu exzentrischer Ringströmungg
Im folgenden sind die Mittelwerte sowie die Standardabweichungen der re-
lativen Fehler aufgeführt, wobei der mit dem Scanning Densitometer ge-
messene Dampfvolumenanteil aals Bezugsgröße genommen wurde.
Sc
Mittelwert -0,114 -0,100 -0,015 -0,019
Standard-
abweichung
0,181 0,169 0,067 0,132
Es bedeuten:
LW = Längenwichtung
VW = Wichtung mit den vertikalen Projektionen
LWc = Längenwichtung + ßa aus Abb. 14
SFx = Mittelung mit dem Schichten-Strömungsmodell
Das Lassahn Modell detektierte bei allen Versuchs punkten eine geschichtete
Strömung. Zur Berechnung von a wurde die in 4.3.2 aufgeführte Dichtefunktion
verwendet.
Die Längenwichtung ergibt einen Mittelwert, der um ca. 11% zu klein ist.
Diese Abweichung entspricht in guter Näherung dem relativen Fehler der sich
bei einem mittleren Dampfvolumenanteil von 64% aus Abb. 14 ergibt. Die
Vertikalwichtung ergibt einen etwas kleineren Fehler. Eine starke Verringerung
des mittleren Fehlers wird durch das Lassahn-Modell erreicht. Den sowohl
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kleinsten Fehler als auch kleinste Standardabweichung erhält man mit der
korrigierten Längenwichtung.
Die Testmatrix bei dem Vergleich des 5-Strahl Densitometers (Quellenposition
450 oben) mit dem Scanning Densitometer überdeckte folgenden Bereich
- waagerechte Dampf-Wasser-Strömung p = 10, 25, 50, 75 und 100 bar
- Volumenströme bezogen auf den Rohrquerschnitt (Superficial Velocities)
des Dampfes bzw. des Wassers
2<V <40°5<Vs9< 2, - se--
- Dampfvolumenanteil 0,5 bis ~ 1,0
- Teststreckendurchmesser 50 mm
- 52 Versuchspunkte
Diese Versuchsmatrix überdeckte folgende Strömungsformen (vgl. /11/).
Schwallströmung, Wellenströmung, geschichtete disperse Strömung, exzentrische
Ringströmung. Die wie beim 3-Strahl-LOFT-Densitometer errechneten mittleren-
bzw. Standard-Abweichungen ergeben für den Vergleich des 5-Strahl-Densitometers






Wie der Vergleich zeigt, sind die Abweichungen des 5-Strahl Densitometers
bei Verwendung der simplen Längenwichtung kleiner als die Abweichungen
des 3-Strahl-Verfahrens berechnet nach der Methode von Lassahn.
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In den Abb. 16, 17, 18 wurden die Ergebnisse des Densitometervergleichs
für die jeweils gefahrenen Betriebsdrücke detailliert aufgetragen. Das
Verhältnis der gemessenen Dampfvolumenanteile a5Str./aSc wurde hier über
aHa' das aus der thermischen Bilanzrechnung gewonnen wurde, aufgetragen.
Als Parameter der Kurven wurde die "superficial velocity" des Wassers (Cw)
gewählt. Die Meßpunkte einer Kurve haben in positiver Richtung von
aHa steigende "superficial velocity" des Dampfes (CD)' Geht man bei der
Interpretation der Ergebnisse davon aus, daß der Wert aSC frei von Mittelungs-
fehlern ist, so muß man annehmen, daß die Abweichung der Verhältnisse von
dem Wert 1 vorwiegend durch Mittelungsfehler des 5 Strahl-Densitometers ver-
ursacht wird. Entnimmt man weiterhin der Strömungskarte von Mandhane /15/,
daß die Kurven bis zu CD ~ 15 mjs grob betrachtet geschichteter Strömung
und etwa ab CD=15 m/s Ringströmung entsprechen, kann man nach der Abb, 8
(Kurve 4) für den ersten Fall und Abb. 12 (Kurve 4) für den 2. Fall er-
kennen, weshalb die Verhältnisse a5St/aSc mit steigender Dampfgeschwindigkeit
erst steigen und größer als 1 sind und später abnehmen und meistens unter 1
gehen. Die Mittelungsfehler für Schichtenströmung bei den vorliegenden
Verhältnissen sind nämlich positiv bis ca. 3 %und für die Ringströmung
negativ bis ca. -4% in dem betrachteten a-Bereich.
Die größten Abweichungen (speziell bei p=10 bar) traten bei Versuchspunkten
mit kleinen Dampfdurchsätzen bzw. kleinen Werten von CD auf (CD meist 2,5 m/s).
Diese Versuchspunkte liegen in einem ungünstigen Betriebsbereich der Kreislauf-
anlage, es war z.T. nicht zu vermeiden, daß während der Meßzeit des Scanning
Densitometers (~ 20 min) der Betriebszustand sich geringfügig änderte. Die
Abweichung dieser Versuchspunkte kann daher im wesentlichen durch diese Tat-
sache bedingt sein. Außerdem traten geringe elektronische Drifte beim Scanning
Densitometer auf.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das vorgestellte 5-Strahl Densitometer
eine sehr befriedigende Meßgenauigkeit besitzt. Aufgrund der 5 Strahlen ist
eine ausreichend genaue Ermittlung des Querschnittsmittelwertes der Dichte
bzw. des Dampfvolumenanteils mit der Längenwichtungsmethode bei beliebiger
Phasenverteilung möglich. Eine wesentliche Verbesserung des Querschnittsmittel-
wertes mit Hilfe von Phasenverteilungsmodellen ist daher nicht zu erwarten.
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6. Betriebserfahrungen
Das 5-Strahl y-Densitometer ist seit August 1977 im Einsatz.
Anfängliche Schwierigkeiten bestanden darin, daß HochspannungsUberschläge
vom Fotomultiplier zum Verstärker eintraten und dessen Eingangsstufe zer-
störten. Durch Einbau eines integrierten Vorverstärkers konnten diese
Schwierigkeiten behoben werden.
Die automatische Driftkorrektur mit dem Referenzstrahl hat sich als sehr
vorteilhaft erwiesen.
Die on-line-Berechnung des Meßergebnisses hat sich als äußerst wirtschaftlich
und fUr die schnelle Beurteilung von Strömungs vorgängen als vorteilhaft
erwi esen.
Bei horizontaler Quellenposition eignet sich das Densitometer besonders gut
zur schnellen Bestimmung der Verteilung des Gasvolumenanteils Uber der
Kanalhöhe des waagerechten Strömungskanals. FUr die Beurteilung von
Strömungshomogenisatoren, die. in Zusammenarbeit mit Battelle / Frankfurt
zum Einsatz mit Drag-Body-Meßgeräten untersucht wurden, hat sich das Ver-
fahren als sehr hilfreich erwiesen.
Zur Veranschaulichung einer solchen Messung zeigen die Abb. 19 und 20 die
Verteilung von a Uber der Kanalhöhe bei einer ungestörten eingelaufenen
Luft-Wasser-Strömung im waagerechten Rohr von 50 mm Durchmesser. Die
Parameter Cw und CL sind die "superficial velocities" von Wasser und Luft.
Diese Kurven erwiesen sich durch Wiederholung der Versuche, als rekonstruier-
bar. Entsprechende Kurven wurden fUr den Strömungsschlupf, der aus a und
aHO errechnet wurde, aufgestellt /20/.
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7. Anhang
Rechenprogramme zur on-line Berechnung des Dampfvolumenanteils a
Kommando-Files:
Der Aufruf der Programme sowie die Ablage der Meßdaten auf Speicher geschieht
durch indirekte Kommando-Files, die die Programme in entsprechender Reihen-
folge starten, Diese Kommando-Files sind:
- "Eich d":
Aufarbeitung der Zähl raten, die bei Gas-(Dampf)Füllung des Kanals aufge-
nommen wurden. Ausdruck und Speichern von IGom und IGim
!? Ui\! :0 :":, () ~ i"I I T 'j' C i._ ,,/ TPI r; ~:. "" j'.j :: TT '~~ L..
PIP DKO:[200~2aOJROH,D~Ti*iD[
PIP DKO:[200,200JDMITTL,DAT/NV~D~O~:200,20(j~ITTEL.DAT/RE
Aufarbeitung der Zählraten, bei Wasserfüllung des Kanals. Ausdruck und
Speichern von: IF und IF,om 1m
~~:~p ·~::,~·:::dj~.()~e].(::~·lW~(~Jr~a
:~UN DKO: P~ATT2/PRI:140,/TASK~PLAT'r2
h: 1...1 N .:::;1'';: 0: !'! I TT[L,/ Ttl E::I< ::;:i'j I orT C/...
PIP DKO;C200,200JROH,DATj*iDE


















Das Hauptprogramm Pl att 2 mit den Unterprogrammen "Zähl 2" und "Warte" über-
nimmt die Werte,aus dem Zähler der y-Meßanlage, decodiert sie und speichert


























PLATTE UEBERNIMMT ZAEHLERINHALT VON GAMMAMESSUNG MIT ZAEHLWIEDI
DIMENSION AC24,20),IDACS),ITM(4),ITXT(40)
CALL ASSIGNC1,/DKO:r200,200JROH.DAT / )
CALL FDBSETC1,/NEW/)
CALL p!SSIGNCS,/TI: 1 :>
lJFOTE(~:.;, 100)
FORMATC1SWIEVIELE BLOECKE? ')
F:~Ef;D C~.:.i, 110) N
FOF~i'\I~T C11 ())
CAL../... DATFCIDt,)
l\I/;: I TE (~5, :I. ~50)
FORMAT(l P,T UND TEXT?l)








DCi :I.:~ 0 T::: :1. , N
I,JIU TE ( :I. , 11. 0) I
WRITEC1,200)(ACK.I),K=1,24)
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C.~I:,.. !.. I.\lj:':-, TTrF~ ( 1. J. )
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() 0 2 C: ::. (:.. CI
TI (] '~' C· I";' 1 "f 1 l:
c: ;', i.. i... TI' I: i~: " 1. " ..' .
':: .":1... !... :.0.1 Co, ,~: .... :::
J J 1. -:,") ':-) .~ ':": ::. ' ~..:'
C~\ 1... 1.. J. T~ j' F' ( J. -, . ! )
,-'






:c CI ~.? "::. ~.. :-::~. 1 : ..:'::,
..•J~:: T;., <' : :' .... ";../~~I (I /',
TF ( .J ~ i'-J ~.: .\ t-;"j GC' -~.. ;J ,'..~:';)




,:: \i T :~: eH! '..' r': :~:; :::: F!.. "!
ÜCl ."2 (; ü J r -::: ::~ 9 j. I<'
, :::: :1..": F ~::; !:\ '~~. ";" EL ~., !::: N.... ~ tF' t LJ ND nF~: ,. ": ,~~ [: E f"'~ .. J N1:! F .~;..
.....
C': ().d~~:
() ::) ,,"), 11
(,(;.-=:\(,
UNTE: :::'E~ 7' ("F H[ F r-:' fiF:~ {-, r' ::-tJ
.: !. :: ...1
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IF -: ..11. NE. Jt{) ßOT::l 700
Aet{,L):::Aet{,L)fFLOATel000'*FLOA T eiAeIC)-1000*J)
LB:: 1


























;CLEAR EVTL. VORHANDENES DATA READY
;WAf~TE 20 CLOCI<-··TTCI<~; :+::E:ljENT FL.. i~IG ::'0
; wf~r·(rE
;PRLJEFE DATA READY
;FALLS NICHT DATA READY, ZURLJECK
; WARTE SYNCHRONISIERT DIG. DATENUEBERNAHME





























0012 DO 900 M=1,24
0013 900 BCM)=BCM)+ACM)
0014 1000 CONTINUE


































































ALPHB5 ZUR DICHTEMESSUNG MIT 5 STRAHLEN (MIT O-MITTELUNG)
DIMENSION W(~~),D(24),A(24),AT(20),AM(20),A~(5),ITXT(40),AO(4):
:I. I Dtl (~:j) , J TM (4)
Cf~ 1.• 1... f~ f; ~; I () Ni::'.;, f T:r : l )
CALL ASSIGN(1,'DKO:C200,200JROH.DAT f )
CALI... FDBSET(l~fULD')













F;:EAD (1., 11. 0) I
READ (1,200)(ACK),K=1.,24>
rio ( 1 ) ="AO ( 1. ) ·HH 1. )





CM.. L. eLOSE ( 1 )





ÜO 1000 LL:"1, 1'1
I:~EAD ( 1. , 1.10) I
F()f~i"jAT (11.0)
READ(1,200)(A(K),K=1,24)













FOF<:MAT (2X, 5FB. 4 )
W!:;: I n: (~). 110) LL
WRITE(S,210)CATCK),K=1,20)
C;ONTINUE
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Abb.l Serielles 5 Strahl y - Densitometer (Schema)
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Abb.3 Serielles 5 Strahl y - Densitometer
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Abb. 4 Serielles 5 Strahl V-Densitometer ( Längsschnitt)
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Elektronik tür Serielles 5 Strahl- y - Densitometer
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nach Honan u. Lahey [14]
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Abb.8Absoluter Mittlg.-Fehler des 5Strahl gr-Densitometers bei Schichtenströmung
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Abb.12 Absoluter Mittlg.-Fehler des 5Strahl '6- Densitometers b. exzent. Ringströmung
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~ 3 - Strahl vertikal gewi chtet
ACX
===============================================================*======================




PA =~ =Pe Within + 5% Yes (Homogeneous (H))
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Pe> Ps
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Abb.16 Vergleichsmessung des Gasvolumenanteils von 'NCloger. Dampf-Wasser-Strö-
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Abb.17 Vergleichsmessung des Gasvolumenanteils von waager. Dampf-Wasser- Strö-
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============================================================================~~=============================
Abb.18 Vergleichsmessung des Gasvolumenanteils von waager. Dampf-Wasser-Strö-
mung zwischen 5-Strahl und Scanning - '0 - Densitometer
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"/0Y
Cw = 5uperficial velocity [m/s ] Wasser
CL =5uperficial velocity [m/s ] Luft
o = 50 mm
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Abb.19 Verteilung des Gasvolumenanteils ci über Kanal höhe (Luft - Wasser 5bar)
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Abb.20 Verteilung des Gasvolumenanteils ci. über der ~nalhöhe (Luft - Wasser 5bar)
Serielles 5-Strahl ~-Densitometer
